
DFree の電源ボタンを3秒長押しして
電源を入れます

自動的にDFree と専用お知らせ機器が
つながります

※最初の接続には1分程度時間がかかる場合もあります
※専用お知らせ機器の画面は消さずにお使いください

いちばん最初にやること

DFreeと専用お知らせ機器を
充電します

電源ボタンを3秒長押しし、「未接続」の
画面が表示されるまで1分ほど待ちます
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記録する

恥骨

ジェルを塗る DFree をシートに
はめる

そろそろ通知 記録をつける

01

トイレ /介助 数値が０から再開

尿がたまる
（数値が上がる）

装着用シートを貼る
（恥骨を基準に）

DFree ご利用のながれ
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※表示されている画面はイメージです
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